  دستورالعمل استفاده ونگهداری دستگاه سونیکیت(FETAL HEART DETECTOR )
مشخصات عمومی 
1-این دستگاه براساس تئوری داپلر با سیستم مافوق صوت واز طریق پروب تبدیل کننده ،صدای قلب جنین را منعکس نموده که از طریق بلند کو یا گوشی شنیده میشود .
2هیچگونه خطری از لحاظ اشعه و امواجالکتریکی یا الکترومغناطیسی ندارد.
3دستگاه سونی کید بسته به نوع ان ظرف مدت 5-6 ساعت شارژ میشود وبه مدت 5-10 ساعت با باطری قابل استفاده است.
نکات ایمنی وحفاظت :
1-به پروب  وسیم دستگاه نباید ضربه یا فشاری وارد گردد.
2-برای محافظت از پروب ،پس از استفاده ،بوسیله یک دستمال کاغذی یا تکه ای پارچه تمیز ژل روی ان را پاک نموده وپروب را درگاز یا کمی پنبه پیچیده ودر جای خود قرار دهید.
3-دقت نمایید که سیم دستگاه زیر وسایل سنگین یا تیز قرار نگیرد.
طرز استفاده 
1-برای گرفتن صدای فلب جنین بطور واضح حتما ازژل اولتراسوند استفاده کنید .
2-چراغ قرمز نشان دهنده روشن بودن دستگاه وچراغ سبز نشانه  وصل بودن دستگاه به برق شهر میباشد .(جهت شارژبودن دستگاه)
3-درصورتیکه چراغ ضعیف بودن باطری ،روشن گردد ،دستگاه را جهت شارژمجدد،به برق شهر وصل نمایید.
4-بجز در موارد ضروری سدای دستگاه را در مقدار حداکثر قرار دهید.
                            به یاد داشته باشید
شنیدن قلب جنین در گام اول توسط پینارد صورت میگیرد واستفاده از سونی کیت در سطح دوم ارائه خدمت و زمانی که سن بارداری کمتر از 24 هفته است ویا قلب توسط پینارد شنیده نشده ، توصیه میشود.
 
